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Absorption og transmittivitet

Udstyr
Til forsogene kraeves der et Stellarnet spektrometer
samt fglgende tilbehor:

- lyskilde med kuvetteholder

- lyslederkabel sma til sma

- kuvetter

- Stellarnet spectrawiz software

Fremgangsmade

Spektrometret opstilles og sluttes til pc’en med
stellarwiz software. Opstil lyskilden med kuvette-
holder og 1&g, og forbind holderen med spektrome-
tret med et lyslederkabel med sma hanstik i begge
ender. Start spectrawiz programmet.

Laeg meerke til, hvordan kuvetteholderen skal vende,
nar man udfgrer forsggene: lysstrélen ber passere
gennem de glatte veegge, ikke veeggene med riller.

Spektrometer indstilling

For man maler pa ukendte stoffer, skal spektro-
metrets mark- og lysreferencer indstilles. Ved alle
malingerne ber lyset i lokalet vaere deempet for at
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undgd falsk lys. Indseet kuvetten med rent op-
losningsmiddel i kuvetteholderen og daek kuvetten
med beskyttelsesdaekslet.

Merkreference: sluk lyskilden ved kontakten bag pa
kuvetteholderen. Klik nu pa den slukkede paere i
menulinien overst.

Mgarkreferenceniveauet er nu optaget.

Lysreference: teend nu lyskilden. Klik s& pa den
teendte peere i menulinien. Lysreferenceniveauet er
nu optaget.

Man er nu klar til at male pa de materialer, men mét-
te onske at arbejde med.

Andres der pé optagebetingelserne, f.eks. integrati-
onstid, eller antallet af scan der skal midles over, bor
man tage nye marke- og lys referencer.

Absorbansen er defineret som:
a = log(lo/l)

Transmitteres kun 1% af lyset ved en bestemt
belgeleengde (0,01 lo), bliver absorbansen
a = log(lo/0,01 lo) = 2

Reklamationsret

Der er to ars reklamationsret, regnet fra fakturadato.
Reklamationsretten deekker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten daekker ikke udstyr, der er blevet mishandlet,
darligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er
repareret pa vort vaerksted, ikke deekkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for
kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med
Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal
fragtbelobet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt.
Enhver skade pé udstyret, der skyldes forsendelsen, daekkes ikke
af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter
garantireparationer.

© A/S Soren Frederiksen, Qlgod

Denne brugsvejledning méa kopieres til intern brug pa den adres-
se hvortil det tilharende apparat er kebt. Vejledningen kan ogsa
hentes pa vores hjemmeside.

(Frederiksen)
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